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ABSTRAK
Sensor Al(III) optik berasaskan prinsip pengukuran pantulan dengan menggunakan manik polimer terkandung polimer 
(PIMs) terpegun telah dibangunkan. Manik PIMs terpegun yang disediakan dalam kajian ini mengandungi manik poli(vinil 
klorida) (PVC), Aliquat 336, diositil pthalat (DOP) dan reagen eriokrom sianin R (ESR). Sensor yang menggunakan manik 
PIMs terpegun ini menunjukkan rangsangan yang lebih tinggi berbanding dengan sensor yang tidak menggunakan 
manik PIMs. Masa rangsangan sensor pula ditetapkan selepas 3 min dengan nilai pH optimum 6.0. Sensor Al(III) optik 
ini memberikan rangsangan linear pada julat 5.56×10-5 - 3.52×10-4 molL-1, dengan nilai had pengesanan terendah 
(LOD) yang dikira ialah 3.41×10-5 molL-1. Kajian validasi nilai ion Al(III) bagi beberapa sampel air semula jadi yang 
ditambah dengan ion Al(III) menggunakan sensor Al(III) optik yang dibangunkan dalam kajian ini, menunjukkan tiada 
perbezaan secara signifikan pada nilai ion Al(III) yang diperoleh apabila dibandingkan dengan keputusan yang diperoleh 
menggunakan spektrofotometer serapan atom konvensional.
Kata kunci: Aliquat 336; eriokrom sianin R; manik terkandung polimer; penentuan Al(III); sensor Al(III) optik
ABSTRACT
An optical Al(III) sensor base on reflectance principle has been developed using polymer inclusion membranes (PIMs) 
beads. The immobilized PIMs beads are consists of poly(vinyl chloride) (PVC), Aliquat 336, dioctyl phthalate (DOP) and 
eriochrome cyanine R (ECR) reagent. The sensor which was based on immobilized PIMs beads produced higher response 
compared to sensor based on non-immobilized PIMs beads. The response time of the sensor was 3 min with an optimum 
pH value of 6.0. This optical Al(III) sensor gave a linear response at the range of 5.56×10-5 - 3.52×10-4 molL-1, with the 
limit of detection value 3.41×10-5 molL-1. Validation of Al(III) value in spiked natural water samples by using Al(III) 
sensor developed in this study showed no significance differences compared with results obtained by using conventional 
atomic absorption spectrophotometer.
Keywords: Aliquat 336; Al(III) determination; eriochome cyanine R; optical Al(III) sensor; polymer inclusion beads
PENDAHULUAN
Aluminium, Al(III) merupakan unsur ketiga yang paling 
banyak ditemui di bumi dan memainkan peranan penting 
dalam kehidupan manusia. Walaupun sebelum ini Al(III) 
telah dikategorikan sebagai logam yang tidak toksik kepada 
kesihatan manusia, namun beberapa kajian yang dijalankan 
sejak dekad 1970-an telah menunjukkan bahawa Al(III) 
berpotensi meningkatkan risiko penyakit kepada manusia. 
Pencemaran Al(III) dalam sumber air semula jadi dan air 
minuman telah mendapat perhatian daripada banyak pihak 
kerana kesan toksik dan biologinya bukan sahaja kepada 
manusia, malah juga kepada haiwan, tumbuhan dan alam 
sekitar. Sehubungan itu, banyak teknik bagi penentuan 
Al(III) telah dibangunkan termasuklah penggunaan sensor 
kimia gentian optik (Wauer et al. 2004). 
 Kajian literatur menunjukkan antara sensor 
Al(III) optik yang pernah dilaporkan ialah sensor yang 
menggunakan manik sebagai bahan sensornya (Musa & 
Narayanaswamy 2002, 1995). Kedua-dua sensor tersebut 
menunjukkan ciri kimia, fizikal dan pengoperasian yang 
memuaskan. Didorong oleh kejayaan tersebut, satu 
lagi pendekatan dalam penyediaan bahan sensor bagi 
pengesanan Al(III) akan dilakukan. Dalam kajian ini, 
bahan sensor yang berasaskan kepada penggunaan manik 
membran terkandung polimer (PIMs) terpegun akan 
disediakan. Menurut Seitz (1988) serta Wolfbeis (2005), 
penggunaan bahan sensor berbentuk manik dijangka 
boleh meningkatkan lagi prestasi pengoperasian sensor 
kimia optik daripada segi kepekaan, kepilihan dan masa 
rangsangan mantap, disumbang kelebihan yang dimiliki 
oleh manik iaitu bersaiz kecil serta mempunyai luas 
permukaan yang tinggi.
 Sebelum ini, beberapa jenis membran cecair telah 
diperkenal dan diaplikasikan dalam proses penurasan dan 
elektrodialisis. Membran tersebut adalah seperti membran 
emulsi cecair (ELMs) dan membran tersokong cecair (SLMs) 
(Fontas et al. 2005). Namun begitu, membran tersebut 
menghadapi masalah yang kritikal seperti memiliki kadar 
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peralihan jisim dan kestabilan membran yang sangat 
rendah. Didorong untuk memahami dan mengatasi 
permasalahan tersebut, para saintis telah menjalankan 
penyelidikan lanjutan dan berjaya menghasilkan sejenis 
membran cecair yang baru iaitu PIMs, walaupun ia turut 
dikenali sebagai membran cecair polimer, membran cecair 
bergel, membran cecair berplastik atau membran polimer 
berplastik (Ngheim et al. 2006).
 Secara amnya, PIMs dihasilkan oleh campuran bahan 
yang terdiri daripada penyokong polimer, ekstraktan 
dan pemplastik. Penyokong polimer berperanan untuk 
menyediakan penyokong dan tapak kepada pembentukan 
membran. Ekstraktan berfungsi untuk membantu 
pergerakan ion-ion di dalam membran manakala pemplastik 
pula berperanan mengurangkan daya intramolekul antara 
kumpulan polar yang hadir di dalam membran selain 
daripada turut memberikan kekuatan fizikal kepada PIMs. 
Membran yang terhasil daripada percampuran penyokong 
polimer, ekstraktan dan pemplastik pada kebiasaannya 
akan menghasilkan membran yang nipis, fleksibel dan 
stabil. PIMs mempunyai kelebihan berbanding membran 
cecair yang lain kerana proses penyediaannya yang mudah, 
penggunaan bahan kimia merbahaya yang minimum, 
pengawalan komposisi membran yang fleksibel serta 
mempunyai keselektifan dan kestabilan membran yang 
tinggi. Membran ini berpotensi untuk digunakan dalam 
aplikasi sensor kimia optik didorong oleh potensi yang 
dimiliki olehnya seperti keselektifan yang tinggi dan 
penghasilan membran yang nipis dan stabil.
 Dalam kajian ini, dua pendekatan baru akan 
digunakan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan satu 
sistem sensor Al(III) berdasarkan kaedah optik yang belum 
pernah dibina sebelum ini. Pendekatan pertama adalah 
daripada segi penyediaan bahan sensor. Secara amnya, 
sensor kimia optik hanya mengandungi penyokong polimer 
dan reagen sebagai bahan sensornya. Tetapi dalam kajian 
ini suatu komponen baru akan turut dipegunkan ke dalam 
bahan sensor tersebut iaitu ekstraktan. Bahan sensor yang 
disediakan ini dijangka dapat meningkatkan kepekaan 
sensor dan mengatasi masalah larut resap reagen dalam 
matriks pemegunan. 
 Pendekatan kedua pula berkaitan dengan teknik 
penderiaan. Teknik penderiaan yang akan digunakan adalah 
berasaskan teknik pertukaran ion yang menggunakan PIMs 
sebagai bahan sensor. Penggunaan PIMs dalam pengesanan 
logam berat menggunakan sensor berasaskan prinsip 
gentian optik adalah masih baru. Manakala penggunaan 




Bahan kimia yang digunakan dalam eksperimen ini 
ialah aluminium kalium sulfat dodekahidrat (Merck), 
eriokrom sianin R (ESR) (BDH), Aliquat 336 (Aldrich), 
manik poli (vinil klorida) (PVC) (Aldrich), diositil 
pthalat (DOP) (Fluka), etanol 95% (Hmbg. Chem.), asid 
asetik (CH3COOH) (BDH), asid nitrik (HNO3) (BDH), 
natrium asetat (Analar) dan tetrahidrofuran (THF) (BDH). 
Manakala reagen lain seperti natrium klorida, asid 
etilenadiaminatetraasetik (EDTA), berilium klorida, barium 
nitrat, kadmium sulfat, kobalt klorida, ferum(II) klorida, 
ferum(III) sulfat, magnesium sulfat, merkuri klorida, 
plumbum klorida dan zink sulfat diperoleh dari Merck. 
Semua bahan kimia ini digunakan terus tanpa penulenan 
lanjut. Air yang digunakan dalam eksperimen ini adalah 
air ternyahion yang diperoleh daripada alat penyahion air 
(Barnstead Pure Water).
ALAT RADAS DAN PERALATAN
Spektrofotometer gentian optik berasaskan pantulan model 
SD 2000 (Ocean Optic) digunakan dalam kajian ini. Ia 
dikalibrasi terlebih dahulu sebelum uji kaji dijalankan. 
Alatan tambahan yang digunakan dalam eksperimen ini 
ialah tiub polietilena berdiameter 1.5 cm, gentian optik 
(Polymicro Technology) dan desikator.
PENYEDIAAN MANIK PIMS TERPEGUN
Walaupun terdapat banyak teknik penyediaan manik PVC 
yang boleh disediakan di dalam makmal, namun hampir 
semua teknik tersebut adalah rumit dan memakan masa 
yang agak lama (Levin & Bromberg 1993). Oleh itu, 
untuk mengurangkan kerumitan semasa proses penyediaan 
bahan sensor berasaskan kepada penggunaan manik, 
suatu pendekatan baru telah diambil iaitu menggunakan 
manik PVC yang diperoleh secara terus daripada pasaran. 
Dalam kajian ini, ESR dan ekstraktan akan dipegunkan 
kepada manik PVC dengan menggunakan pemplastik. 
Pada mulanya, sebanyak 1.0 g manik PVC ditimbang 
di atas neraca penimbang elektronik. Ia kemudiannya 
dibasuh dengan air nyahion untuk memastikan ia benar-
benar bersih daripada bendasing. Selepas itu, manik PVC 
dicampurkan dengan 120 mg Aliquat 336, 240 mg DOP 
dan 20 mL ESR yang berkepekatan 8.00×10-4 molL-1 dan 
campuran tersebut dikacau selama 5 jam dengan pengacau 
magnet. Selepas proses pengacauan, manik PVC yang 
mengandungi ESR terpegun dibasuh sekali lagi dengan air 
nyahion bagi memastikan penunjuk yang tidak terpegun 
dengan kuat akan tertanggal daripada penyokong tersebut. 
Akhir sekali, manik PVC yang berwarna merah tersebut 
dikeringkan di dalam desikator untuk memastikan ia benar-
benar kering sebelum ia boleh digunakan.
REKA BENTUK PROB
Dalam kajian ini, satu cubaan telah dilakukan untuk 
menggandingkan bahan sensor ini dengan gentian optik 
untuk tujuan pembinaan sensor Al(III) optik. Reka bentuk 
prob yang dibina adalah hampir sama dengan prob yang 
pernah dihasilkan oleh Faiz Bukhari et al. (2003). Prob 
sensor ini digambarkan dengan lebih jelas daripada 
pandangan hadapan seperti yang ditunjukkan dalam 
Rajah 1. 
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 Prob yang dibina terdiri daripada tiub polietana yang 
mempunyai permukaan pantulan di bahagian bawah 
tiub tersebut. Reagen terpegun pada penyokong PVC 
dimasukkan ke dalam tiub polietilena tersebut. Prob 
ini digandingkan dengan gentian optik dengan cara 
memasukkan hujung gentian optik jenis tunggal ke dalam 
prob sehingga menyentuh manik-manik yang berada dalam 
tiub tersebut. Prob dan gentian optik ini kemudiannya 
diikat bersama dengan menggunakan gegelang getah. Prob 
yang dibina didapati memberikan rangsangan yang baik 
dan cepat terhadap perubahan kepekatan analit yang dikaji.
PENCIRIAN TINDAK BALAS MANIK PIMS 
TERPEGUN DENGAN AL(III)
Spektrum pantulan   Spektrum pantulan reagen ESR 
terpegun dalam manik PIMs pada pH6.0 direkodkan selepas 
bahan sensor tersebut dicelupkan ke dalam 25 mL larutan 
Al(III) selama 3 min. Spektrum pantulan bagi sensor 
tersebut sebelum dan selepas bertindak balas dengan 
Al(III) direkodkan untuk mendapatkan perbezaan pantulan. 
Rangsangan bagi sensor dikaji pada panjang gelombang 
676 nm untuk setiap pencirian yang dilakukan.
Komposisi manik PIMs terpegun yang dipegunkan di atas 
manik PVC  Kesan komposisi bahan bagi penyediaan 
manik PIMs terpegun turut dikaji. Pelbagai komposisi telah 
disediakan dengan jisim manik PVC ditetapkan pada 1.0 g. 
Komposisi manik PIMs terpegun yang optimum dipilih 
berdasarkan kepada keadaan fizikal dan rangsangan sensor 
tersebut terhadap Al(III).
Kesan pH   Kesan pH ke atas rangsangan sensor untuk 
pengesanan Al(III) dijalankan dalam julat pH3.0-8.0. 
Rangsangan sensor terhadap Al(III) direkod selepas 3 min 
dalam setiap siri larutan penimbal yang disediakan.
Masa rangsangan keadaan mantap   Masa rangsangan 
keadaan mantap bagi sensor optik yang telah dibangunkan 
dikaji dengan menggunakan kepekatan Al(III) yang 
berbeza iaitu 7.41×10-5 molL-1 serta 1.85×10-4 molL-1. Isi 
padu Al(III) yang digunakan ialah 25 mL dan ditimbal 
pada pH6.0. Bacaan keamatan pantulan sensor direkod 
pada sela masa 1 min selama 8 min.
Aplikasi sensor untuk validasi Al(III) dalam sampel air 
semula jadi   Bagi menentukan prestasi sensor Al(III) 
optik yang dibangunkan, larutan sampel air semula jadi 
iaitu sampel air Tasik Presint 2 Putrajaya, Tasik Presint 
18 Putrajaya dan Sungai Semenyih ditambah dengan 
kepekatan Al(III) 2.0, 5.0 dan 10.0 μgmL-1. Perolehan 
semula nilai kepekatan Al(III) menggunakan sensor yang 
dibangunkan dalam sampel air semula jadi dibandingkan 
dengan nilai kepekatan sebenar Al(III) yang ditambah 
untuk mendapatkan peratus perolehan semula.
KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN
SPEKTRUM PANTULAN
Sensor kimia optik yang dibangunkan dalam kajian ini 
adalah berasaskan tindak balas pembentukan kompleks 
ternari antara ESR-Aliquat 336 terpegun dengan Al(III) 
menerusi proses pertukaran ion. Rajah 2 menunjukkan 
spektrum pantulan sensor kawalan menggunakan PIMs 
yang dipegunkan di atas manik PVC (mengandungi PVC: 
Aliquat 336: DOP: ESR) tanpa kehadiran Al(III), sensor 
bukan PIMs (mengandungi PVC: DOP: ESR) tanpa kehadiran 
Al(III) dan sensor menggunakan PIMs yang dipegunkan 
di atas manik PVC (mengandungi PVC: Aliquat 336: DOP: 
ESR) dengan kehadiran Al(III). Pantulan maksimum sensor 
kawalan, sensor bukan PIMs dan sensor menggunakan PIMs 
dengan kehadiran Al(III) masing-masing pada 642, 654 dan 
676 nm. Keputusan ini membuktikan bahawa sensor ini 
sangat peka terhadap kehadiran Al(III). Selain daripada itu, 
perbezaan keamatan pantulan bagi sensor menggunakan 
manik PIMs terpegun ini didapati berkadar langsung dengan 
kepekatan Al(III) yang ditambah.
 Suatu perubahan batokromik dalam spektrum 
pantulan sensor kawalan dan sensor menggunakan manik 
PIMs terpegun yang bertindak balas dengan Al(III) juga 
dicerap. Perubahan panjang gelombang tindak balas yang 
melebihi 20 nm ini, membuktikan bahawa satu kompleks 
RAJAH 1. Reka bentuk prob sensor Al(III) optik yang dibina
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ternari di antara ESR-Al(III)-Aliquat 336 telah terbentuk 
(Rosen 2004). Dapat diperhatikan juga bahawa rangsangan 
sensor menggunakan manik PIMs terpegun ini adalah lebih 
tinggi berbanding dengan sensor kawalan. Keamatan 
pantulan sensor menggunakan manik PIMs terpegun 
yang bertindak balas dengan Al(III) adalah hampir dua 
kali lebih tinggi berbanding keamatan pantulan sensor 
kawalan. Peningkatan kepekaan ini sebenarnya disumbang 
oleh kehadiran Aliquat 336 yang turut hadir di dalam 
sensor menggunakan manik PIMs terpegun ini. Aliquat 
336 ini membantu meningkatkan lagi proses pertukaran 
ion Al(III) ke dalam manik PIMs terpegun dan seterusnya 
menambahkan lagi nilai keamatan pantulan sensor ini. 
Penggunaan Aliquat 336 untuk meningkatkan kepekaan 
sensor pernah juga dilaporkan oleh Sodaye et al. (2007) 
dalam kajian pembinaan sensor kimia bagi pengesanan 
radionuklid.
KOMPOSISI MANIK PIMs TERPEGUN
Dalam kajian ini, semua manik PIMs terpegun yang 
disedia telah ditetapkan komposisi jisimnya kepada 
Aliquat 336 sebanyak 33.3 % bt. (m/m): DOP 66.7 % 
bt. (m/m), kecuali bagi manik PIMs terpegun I dan VII 
(Jadual 1). Penetapan komposisi jisim manik PIMs terpegun 
ini dibuat berdasarkan kepada pemerhatian yang telah 
dilaporkan oleh Perez et al. (2003) serta Preininger dan 
Mohr (1997). Menurut kedua-dua kumpulan penyelidik 
ini, komposisi jisim yang optimum bagi pemplastik untuk 
memerangkap bahan penyokong serta bahan sensor ialah 
sekitar 60-67 % bt. (m/m) daripada jisim keseluruhan 
sensor. Keputusan daripada Jadual 1 menunjukkan bahawa 
manik PIMs terpegun IV menghasilkan keamatan pantulan 
tertinggi berbanding dengan manik PIMs terpegun lain. 
Manik PIMs terpegun IV yang mengandungi Aliquat 336 
sebanyak 120 mg merupakan komposisi yang optimum 
bagi menghasilkan sensor yang peka terhadap perubahan 
Al(III). Kandungan Aliquat 336 ini sebenarnya mencukupi 
untuk mendorong ion Al(III) daripada larutan akueus 
diserap ke dalam manik PIMs terpegun berlaku pada 
tahap maksimum menerusi proses pertukaran ion. Dapat 
diperhatikan juga penambahan jisim Aliquat 336 melebihi 
120 mg tidak menghasilkan sebarang perubahan yang 
signifikan kepada kepekaan sensor. Oleh itu, manik PIMs 
terpegun yang mengandungi jisim Aliquat 336 sebanyak 
120 mg dan DOP 240 mg digunakan bagi kajian seterusnya 
kerana menghasilkan bacaan pantulan tertinggi.
 Selain daripada itu, diperhatikan juga bahawa 
manik PIMs terpegun yang disediakan dalam kajian ini 
juga boleh disediakan tanpa menggunakan pemplastik 
(PIMs I). Walaupun keamatan pantulan yang dihasilkan 
sedikit rendah berbanding dengan manik PIMs terpegun 
yang mengandungi pemplastik, keputusan ini sekali lagi 
membuktikan bahawa Aliquat 336 mampu berfungsi 
sebagai pemplastik.
 Manik-manik PIMs terpegun yang disediakan 
dalam kajian ini mempunyai purata ketebalan 50 ± 5 
μm. Menurut Bakker et al. (1997), sensor kimia yang 
menggunakan prinsip pertukaran ion sebagai prinsip 
pengesanan kebiasaannya mempunyai ketebalan membran 
kurang daripada 100 μm. Maka manik PIMs terpegun 
yang dihasilkan ini juga boleh digunakan sebagai sensor 
kimia yang menggunakan prinsip pertukaran ion kerana 
ketebalannya kurang daripada 100 μm. Sebagai tambahan 
manik PIMs terpegun ini turut memiliki permukaan manik 
yang sekata dan lutsinar.
KESAN KEPEKATAN ALIQUAT 336 DAN KEPEKATAN ESR
Jadual 1 turut menunjukkan bahawa jisim Aliquat 336 di 
dalam manik PIMs terpegun amat mempengaruhi bacaan 
pantulan sensor. Dapat diperhatikan apabila jisim Aliquat 
336 bertambah sehingga kepada 120 mg, bacaan pantulan 
sensor turut bertambah. Jisim Aliquat 336 yang melebihi 
RAJAH 2. Spektrum pantulan (a) sensor kawalan menggunakan PIMs yang dipegunkan di atas manik PVC (mengandungi 
PVC: Aliquat 336: DOP: ESR) tanpa kehadiran Al(III) (b) sensor bukan PIMs (mengandungi PVC: DOP: ESR) dengan 
kehadiran Al(III) dan (c) sensor menggunakan PIMs yang dipegunkan di atas manik PVC (mengandungi PVC: Aliquat 
336: DOP: ESR) dengan kehadiran Al(III). Keadaan eksperimen: [Al(III)] = 1.85 × 10-4 molL-1, 
[ESR] = 8.00 × 10-4 molL-1, pH = 6.0
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120 mg pula tidak menyumbang kepada peningkatan 
bacaan pantulan kerana kuantiti Aliquat 336 yang terdapat 
di dalam manik PIMs terpegun adalah berlebihan daripada 
yang diperlukan bagi proses pertukaran ion berlaku pada 
tahap optimum.
 Seperti yang diketahui, kuantiti reagen terpegun di 
dalam sensor kimia optik amat mempengaruhi prestasi 
sensor tersebut. Menurut McDonagh et al. (2008), kuantiti 
reagen terpegun dan teknik pemegunannya ke dalam sensor 
kimia optik amat mempengaruhi kepekaan dan kepilihan 
sensor kimia optik, terutama biosensor optik. Dalam kajian 
ini, keputusan yang sama telah dicerap. Didapati kuantiti 
awal ESR bagi tujuan pemegunan amat mempengaruhi 
rangsangan sensor Al(III) optik yang dibina. Rajah 3 
menunjukkan rangsangan sensor terhadap Al(III) meningkat 
sehingga kepekatan awal ESR mencapai 8.00×10-4 molL-1. 
Apabila kepekatan ESR ditingkatkan lagi, diperhatikan 
rangsangan sensor tidak mengalami sebarang perubahan. 
Oleh itu, kepekatan ESR 8.00×10-4 molL-1 telah dipilih bagi 
proses pemegunan reagen di dalam manik PIMs terpegun.
KESAN pH
Perubahan pantulan sensor menggunakan manik PIMs 
terpegun tehadap perubahan nilai pH pada panjang 
gelombang 676 nm turut dikaji. Kesan perubahan 
nilai pH terhadap rangsangan sensor pada kepekatan 
Al(III) 1.85×10-4 molL-1 dijalankan dengan mengukur 
pantulan sensor pada julat pH3.0-8.0. Keputusan kajian 
menunjukkan bahawa pantulan maksimum sensor 
berlaku pada nilai pH6.0 (Rajah 4). Diperhatikan nilai 
pH berlakunya pantulan maksimum sensor Al(III) optik 
ini adalah sama seperti nilai pH berlakunya pantulan 
maksimum sensor Al(III) optik yang telah dibina Musa dan 
Narayanaswamy (1995). Pemerhatian ini membuktikan 
bahawa teknik pemegunan reagen dan prinsip pengesanan 
yang digunakan tidak memberi sebarang kesan terhadap 
julat pH berlakunya tindak balas antara ion Al(III) dengan 
ESR. Perkara ini berlaku kerana ion Al(III) di dalam larutan 
masih boleh menembusi fasa manik (mengandungi ESR 
terpegun) untuk membentuk kompleks ligan-logam sama 
seperti di dalam keadaan membran. Oleh itu, pH6.0 telah 
dipilih sebagai nilai pH tindak balas bagi kajian seterusnya.
MASA RANGSANGAN KEADAAN MANTAP
Keputusan uji kaji menunjukkan bahawa masa rangsangan 
keadaan mantap bagi Al(III) berkepekatan rendah adalah 
lebih lama berbanding kepekatan yang tinggi (Rajah 5). Bagi 
Al(III) berkepekatan 1.85×10-4 molL-1, masa rangsangan 
JADUAL 1. Komposisi manik PIMs terpegun yang disediakan dalam kajian ini











































aPantulan diukur pada 676 nm, [Al(III)] = 1.85 × 10-4 molL-1, pH = 6.0
bSensor bukan PIMs (mengandungi PVC: DOP: ESR)
cPantulan diukur pada 654 nm, [Al(III)] = 1.85 × 10-4 molL-1, pH = 6.0
RAJAH 3. Kesan kepekatan awal ESR semasa proses pemegunan di atas manik PVC terhadap rangsangan 
sensor apabila ditindak balas dengan Al(III). Keadaan eksperimen: [Al(III)] = 1.85 × 10-4 molL-1, pH6.0
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mantap yang diperoleh adalah selepas 4 min tindak balas 
manakala bagi Al(III) berkepekatan 7.41×10-5 molL-1, masa 
rangsangan mantap yang dicerap adalah selepas 6 min 
tindak balas. Oleh kerana masa rangsangan keadaan mantap 
bagi tindak balas sensor ini agak lama, penentuan masa 
rangsangan berasaskan kaedah kinetik telah digunakan. 
Berdasarkan keputusan yang diperoleh, masa pengukuran 
pantulan sensor yang dipilih adalah selepas 3 min masa 
rangsangan tindak balas. Pemilihan masa selepas 3 min 
ini dibuat kerana keamatan pantulan pada ketika ini sudah 
cukup untuk memberi perbezaan yang ketara pada kepekatan 
analit yang dikaji.
KESTABILAN FOTO REAGEN ESR TERPEGUN DALAM PIMs
Janata et al. (1998) di dalam ulasannya menyatakan bahawa 
sifat kestabilan foto sesuatu reagen terpegun bagi aplikasi 
sensor kimia penting kerana ia turut mempengaruhi 
kepekaan sensor, terutamanya jika sensor tersebut ingin 
digunakan berulang kali. Oleh itu, kajian kesan kestabilan 
foto manik PIMs terpegun dilakukan dengan merekodkan 
bacaan pantulan PIMs yang ditindak balas dengan Al(III) 
berkepekatan 1.85×10-5 molL-1 untuk tempoh 14 hari. 
Keputusan yang diperoleh menunjukkan manik PIMs 
terpegun yang digunakan dalam kajian ini adalah stabil 
secara foto kerana tiada penurunan nilai pantulan yang 
ketara diperhatikan dengan nilai RSD yang diperoleh ialah 
2.10%.
 Kestabilan foto manik PIMs terpegun yang digunakan 
dalam kajian ini disumbang oleh penggunaan pemplastik 
untuk memerangkap reagen ESR. Didapati pemplastik 
yang digunakan iaitu DOP berupaya untuk memerangkap 
ESR dan seterusnya menjadikan manik PIMs terpegun 
mempunyai ketahanan fizikal yang memuaskan. Selain 
daripada itu, penggunaan DOP turut berupaya mengubah 
sifat kimia penyokong PVC. Menurut Gibbons dan Kusy 
RAJAH 4. Kesan pH terhadap rangsangan sensor apabila ditindak balas dengan Al(III). 
Keadaan eksperimen: [Al(III)] =1.85 × 10-4 molL-1
RAJAH 5. Masa rangsangan keadaan mantap untuk sensor terhadap kepekatan Al(III) yang berbeza iaitu 
(a) 1.85 × 10-4 molL-1 dan (b) 7.41 × 10-5 molL-1
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(1996), penggunaan pemplastik terhadap penyokong PVC 
akan menyebabkan sifat dielektrik PVC tersebut berubah 
dan ia berfungsi mengurangkan rintangan cas elektrik 
yang ada pada PVC. Pengurangan cas rintangan elektrik 
ini seterusnya akan memudahkan reagen untuk terpegun 
dengan lebih kuat dan seterusnya akan menghasilkan 
sensor yang mempunyai kestabilan foto yang tinggi. 
KEBOLEHULANGAN DAN KEBOLEHASILAN
Rajah 6 menunjukkan keputusan kajian kebolehulangan 
dan kebolehasilan sensor. Nilai sisihan piawai relatif (RSD) 
yang dikira bagi ujian kebolehulangan dan kebolehasilan 
sensor ini masing-masing ialah 1.97 dan 8.44%. Nilai 
RSD yang rendah bagi kebolehulangan membuktikan 
bahawa sensor yang dibina ini boleh memberikan bacaan 
yang konsisten (Wolfbeis 1991). Namun begitu, nilai 
RSD bagi ujian kebolehasilan sensor menggunakan manik 
PIMs terpegun ini sedikit tinggi. Nilai kebolehasilan yang 
sedikit tinggi bagi sensor ini sebenarnya disumbang oleh 
struktur sensor itu sendiri. Pemerhatian ini turut disokong 
oleh Alabbas et al. (1996) dalam kajiannya berkaitan 
faktor yang mempengaruhi prestasi sensor pH optik. 
Menurut beliau, sensor kimia optik yang menggunakan 
manik sebagai bahan sensor akan menghasilkan variasi 
kebolehulangan dan kebolehasilan yang lebih tinggi 
berbanding dengan sensor yang menggunakan membran. 
Ini kerana, posisi manik-manik tersebut boleh berubah-
ubah kedudukannya apabila uji kaji dijalankan. Manakala 
bagi membran, posisi sensor tidak banyak berubah.
PENJANAAN SEMULA
Ujian penjanaan semula rangsangan sensor Al(III) 
optik menggunakan manik PIMs terpegun dijalankan 
dengan mendedahkan sensor kepada larutan larutan F- 
berkepekatan 0.5 molL-1. Keputusan yang diperoleh dalam 
kajian ini menunjukkan larutan F- tidak berupaya untuk 
menjana semula sensor Al(III), iaitu dengan mendorong 
sensor mencapai kembali rangsangan garis dasarnya (Rajah 
7). Selain daripada itu, sedikit pelunturan reagen ESR turut 
dicerap selepas sensor dijana sebanyak tiga kali. Didapati 
larutan sampel berubah warna daripada larutan tidak 
berwarna bertukar menjadi sedikit kebiruan. Perkara ini 
berlaku mungkin disebabkan oleh teknik pemegunan yang 
digunakan dalam kajian ini. Dalam kajian ini, reagen ESR 
dipegunkan terus kepada manik PVC dengan menggunakan 
pemplastik DOP untuk menghasilkan manik PIMs terpegun. 
RAJAH 7. Rangsangan pantulan sensor pada panjang gelombang 676 nm 
apabila dijana semula dengan larutan F- 0.5 molL-1
RAJAH 6. Kajian kebolehulangan dan kebolehasilan sensor terhadap 
Al(III) berkepekatan 1.85 × 10-5 molL-1
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Oleh kerana ESR hanya dipegunkan kepada manik PVC 
dan bukannya di dalam PVC, berkemungkinan DOP tidak 
berupaya untuk memerangkap ESR dengan kuat kerana 
tiada sokongan tambahan daripada jalinan polimer PVC 
(Gruenwald 1993). Namun, sensor Al(III) optik ini masih 
boleh digunakan sebagai sensor pakai buang.
KESAN GANGGUAN ION
Bagi mengkaji sifat kepilihan sensor, beberapa jenis 
ion pengganggu telah ditambah kepada larutan Al(III) 
berkepekatan 1.85×10-5 molL-1 bagi mengkaji kesan 
gangguan ion terhadap prestasi sensor. Keputusan kajian 
membuktikan masih terdapat beberapa ligan dan ion yang 
boleh menghasilkan gangguan kepada sensor tersebut 
(Jadual 2). Didapati EDTA dan PO4-2 memberikan sedikit 
gangguan kepada sifat kepilihan sensor. Namun gangguan 
ini boleh diatasi dengan menggunakan agen penopeng 
Be(II) (Kara et al. 2007) atau melakukan proses pemisahan 
dan pra-kepekatan terhadap sampel air seperti yang 
dicadangkan oleh Luo dan Bi (2003) serta Tabrizi (2007) 
sebelum uji kaji dijalankan.
 Gangguan daripada kation pula hanya disumbang 
melalui kehadiran ion Cu(II), Fe(III) dan Zn(II). Kesan 
gangguan ini sememangnya sudah dijangkakan kerana ESR 
berupaya membentuk kompleks yang stabil dengan semua 
kation tersebut (Marczenko 1986). Namun, gangguan 
daripada semua ion pengganggu ini boleh diatasi dengan 
menggunakan 2-metil-8-hidroksikuinolin (kuinaldin) 
untuk merawat sampel air sebelum uji kaji dijalankan 
(Kazi et al. 2009). Semua kation ini akan membentuk 
kompleks dengan kuinaldin kecuali ion Al(III). Menurut 
Kazi et al. (2009) lagi, kuinaldin tidak berupaya untuk 
membentuk kompleks dengan ion Al(III) disebabkan 
oleh kesan sterik yang dihasilkan oleh kumpulan metil 
yang hadir pada gegelang aromatiknya. Kumpulan metil 
pada gegelang aromatik kuinaldin lebih cenderung untuk 
membentuk kompleks dengan ion dwivalen berbanding 
dengan ion trivalen. Manakala gangguan daripada kation 
lain adalah rendah dan tidak menghasilkan gangguan yang 
ketara walaupun hadir pada nisbah kepekatan yang lebih 
tinggi daripada ion Al(III).
JADUAL 2. Kesan gangguan ion terhadap prestasi rangsangan pantulan sensor
Ion Nisbah mol
(Al(III):ion)























































































Rajah 8 menunjukkan julat dinamik sensor adalah linear 
dalam julat kepekatan Al(III) 5.56×10-5 - 3.52×10−4 molL-1. 
Manakala nilai had pengesanan terendah (LOD) yang dikira 
berdasarkan kepekatan yang diberikan oleh purata isyarat 
pengukuran keamatan pantulan reagen tanpa analit dan 
dicampurkan dengan tiga kali sisihan piawai bagi isyarat 
tersebut ialah 3.41×10−5 molL-1. Keputusan yang diperoleh 
menunjukkan bahawa sensor menggunakan manik PIMs 
terpegun yang dibina ini mempunyai julat dinamik linear 
yang lebih besar berbanding dengan sensor yang pernah 
dibangunkan oleh Musa dan Narayanaswamy (1995). 
Sensor Al(III) optik yang dibangunkan oleh mereka turut 
menggunakan ESR sebagai reagen penunjuk dan dipegun 
kepada penyokong kopolimer XAD-2 secara penjerapan 
fizikal.
 Penambahan julat dinamik linear ini sebenarnya 
disumbang oleh penggunaan teknik pemegunan secara 
pemerangkapan reagen. Menurut Oehme et al. (1998), 
penggunaan teknik pemegunan secara pemerangkapan 
akan menambahkan lagi kepekaan sensor kimia optik 
berbanding teknik penjerapan. Ini kerana teknik pemegunan 
ini berupaya untuk menampung kuantiti reagen dengan 
lebih banyak berbanding dengan teknik pemegunan secara 
penjerapan. Penambahan kuantiti reagen ESR ini seterusnya 
menambahkan lagi kuantiti pembentukan kompleks 
ligan-logam yang akhirnya akan meningkatkan kepekaan 
sensor Al(III) optik ini. Sebagai tambahan, Buhlmann et 
al. (1998) turut menyatakan bahawa kepekaan sesebuah 
sensor elektrokimia atau optik sedikit sebanyak turut 
dipengaruhi oleh pemplastik yang digunakan. Menurut 
mereka, pemplastik bukan sahaja memberikan kekuatan 
mekanik kepada bahan penyokong, malah ia turut berfungsi 
membantu pergerakan ion logam daripada fasa akueus ke 
fasa membran. Jadi boleh dinyatakan bahawa kepekaan 
sensor Al(III) optik ini turut dibantu oleh pemplastik yang 
digunakan iaitu DOP.
APLIKASI SENSOR UNTUK VALIDASI AL(III) DALAM 
SAMPEL AIR SEMULA JADI
Sensor Al(III) optik yang dibina akhir sekali diuji 
prestasinya dengan menggunakannya dalam penentuan 
Al(III) dalam sampel air semula jadi. Keputusan ujian 
perolehan semula Al(III) oleh sensor optik yang dibina 
ditunjukkan dalam Jadual 3. Bagi sampel air tasik Presint 
18 dan tasik Presint 2 Putrajaya serta air Sungai Semenyih, 
purata peratus perolehan semula masing-masing adalah 
96.25%, 107.38% dan 102.40%. Keputusan daripada 










































RAJAH 8. Julat dinamik Al(III) yang memberikan rangsangan sensor yang linear 
pada panjang gelombang 676 nm dan pH6.0
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jadual tersebut turut menunjukkan peratus perolehan 
semula bagi semua sampel berada dalam julat 96-108% 
dalam penentuan sampel air semula jadi. Keputusan yang 
diperoleh membuktikan bahawa sensor berupaya untuk 
digunakan bagi penentuan Al(III) dalam sampel sebenar.
KESIMPULAN
Dapat dirumuskan bahawa sensor Al(III) optik berasaskan 
prinsip pengukuran pantulan boleh dibina dengan 
menggunakan manik PIMs terpegun. Jisim optimum manik 
PIMs terpegun yang dibina ialah pada jisim PVC 1000 mg, 
Aliquat 336 sebanyak 120 mg dan DOP 240 mg. Manakala 
kepekatan optimum ESR yang diperoleh ialah pada nilai 
8.00×10-4 molL-1. Masa rangsangan sensor yang ditetapkan 
selepas 3 min dengan nilai pH optimum diperoleh pada nilai 
pH6.0. Sensor yang menggunakan manik PIMs terpegun 
ini menunjukkan rangsangan yang lebih tinggi berbanding 
dengan sensor yang tidak menggunakan PIMs. Sensor ini 
berjaya menghasilkan rangsangan linear terhadap kepekatan 
Al(III) dalam julat 5.56×10-5 - 3.52×10-4 molL-1 dengan 
nilai LOD yang dikira ialah 3.41×10-5 molL-1. Rangsangan 
sensor terhadap ion Al(III) hanya diganggu oleh kehadiran 
EDTA, Cu(II) dan Fe(III) pada nisbah molar yang tinggi 
sahaja. Kajian validasi prestasi sensor menunjukkan peratus 
perolehan semula sensor adalah dalam julat 96-107% dalam 
penentuan sampel air semula jadi dan ia membuktikan sensor 
ini sesuai digunakan bagi aplikasi penentuan ion Al(III) di 
dalam sampel sebenar.
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